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I. Vispārīgā informācija

1. Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas (LU RMK) studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās, atbilstoši nolikuma tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.2) noteiktajām prasībām. Iepirkuma priekšmets sastāv no 9 (deviņām) daļām atbilstoši nolikuma tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.2) norādītajam.
2. Pasūtītājs un iepirkuma veicējs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža”, reģ. Nr. LV90000014902, Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038. 
3. Pasūtītāja kontaktpersonas: Guna Medjāne, tālrunis: +371 67537709, fakss Nr. +371 67547797, e-pasts: Guna.Medjane@rmkoledza.lv Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
4. Iepirkuma identifikācijas numurs: RMK 2011/5 – ERAF.
5. CPV kods: 33000000-0.
6. Iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas laiks: 8 (astoņu) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas datuma vai īsāks. Līguma darbības laiks ir līdz pilnīgai saistību izpildei, tai skaitā garantijas termiņa beigām, t.i. divi gadi no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas datuma.
7. Līguma izpildes vieta: Pasūtītāja telpās Hipokrāta iela 1, Rīga, LV – 1079.
8. Iepirkuma finansējuma avots: Pasūtītājs līgumcenu izmaksās no ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes 3.1.2.1.1. “Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās” Nr.2010/0125/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/020 ieviešanas ietvaros pieejamajiem finanšu līdzekļiem.
Paredzamā līgumcena:

	Iepirkuma daļa
	Preču nosaukums
	Daudzums
	Paredzamā līgumcena, LVL ar PVN

	1
	Pretizgulējumu matracis
	1
	3700,00

	
	Multifunkcionāla gulta
	1
	

	
	Multifunkcionāla gulta ar matraci
	1
	

	2
	Māsu (medikamentu) postenis
	1
	4000,00

	
	Māsu (manipulāciju) postenis
	1
	

	
	Māsu postenis
	1
	

	
	Infūziju statīvs
	1
	

	3
	Infuzomats
	1
	1230,00

	
	Perfuzors
	1
	

	4
	Eletrokardiogrāfs
	1
	850,00

	5
	Fiziogrāfs (nepārtr.arteriāla asisp.mēr)
	1
	2100,00

	
	Spirometrs
	1
	

	6
	Vīnes testa sistēmas
	1
	8700,00

	
	CogniPlus
	1
	

	7
	Masāžas kušete ar elektrisku regulāciju
	1
	1300,00

	8
	Šūšanas manekens
	2
	1110,00

	
	Brūču apstrādes imitators
	1
	

	9
	Intravenozo injekc.trenažieris
	5
	3670,00

	
	Intramuskularo injekciju trenažieris
	3
	

	
	
	
	26660,00


9. Ar atklāta konkursa nolikumu un tā pielikumiem, kuri ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas, (turpmāk tekstā - Nolikums) var iepazīties elektroniskā veidā Pasūtītāja mājas lapas www.rmkoledza.lu.lv sadaļā Iepirkumi. Nolikuma apliecinātu kopiju var saņemt katru darba dienu no plkst.9:00 līdz plkst.17:00 LU RMK, Hipokrāta iela 1, Rīga, LV – 1079, 3.stāvā, 344.kabinetā, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iepriekš piesakot ierašanās laiku pa tālruni 
+371 67840741. Maksa par Nolikuma saņemšanu nav paredzēta. Par nolikuma saņemšanu elektroniskā veidā ieinteresētais piegādātājs nosūta paziņojumu elektroniski 3.punktā minētajai Pasūtītāja kontaktpersonai un uzņemas atbildību sekot līdzi iepirkuma komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja mājas lapā. 
10. Pretendenti:
10.1 Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība (turpmāk – piegādātāju apvienība), kas atbilst iepirkuma procedūras dokumentācijā izvirzītajām prasībām;
10.2. Piegādātāju apvienības gadījumā katru tās dalībnieku pārstāv fiziska persona ar attiecīgām paraksta tiesībām. Piegādātāju apvienība izvirza vienu tās dalībnieku, kurš piegādātāju apvienības vārdā ir pilnvarots parakstīt visu iepirkuma procedūras dokumentāciju.
11. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu, vai par atsevišķām iepirkuma daļām.
12. Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz līdz 2011.gada 15.augustam 11:00 LU RMK, Hipokrāta iela 1, Rīga, LV – 1079, 3.stāvā, 344.kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma nogādāšanu Nolikumā norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumi pēc Nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa netiks pieņemti, pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam neatvērti. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2011.gada 15.augustā, plkst. 11:00 LU RMK, Hipokrāta iela 1, Rīga, LV – 1079, 341.telpā.
13. Piedāvājuma derīguma termiņš: Iesniegtajam atklāta konkursa piedāvājumam ir jābūt spēkā un saistošam pretendentam 90 (deviņdesmit) dienas no Nolikuma 12.punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Uzvarētāja piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku. 

14. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs Pakalpojuma līgumu nevar noslēgt šī nolikuma 13.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var Pretendentam rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no šajā Nolikuma punktā iepriekš minētā Pasūtītāja rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja Pretendents nepiekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu piedāvājums tiek izslēgts no turpmākās dalības atklātā konkursā.

15. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.

16. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

16.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, izņemot gadījumus, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz nolikuma 12.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir pagājuši trīs gadi;

16.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

16.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, izņemot gadījumus, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz nolikuma 12.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir pagājuši trīs gadi,

16.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, izņemot gadījumus, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz nolikuma 12.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir pagājuši astoņpadsmit mēneši;

16.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumus, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz nolikuma 12.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir pagājuši divpadsmit mēneši;

16.4. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

16.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

16.6. Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

16.7. Pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā;

16.8. Ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

16.9. Pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim;

16.10. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai neatbilst kādai no Nolikuma prasībām;

16.11. Uz pretendenta norādīto personu (juridiska persona vai fiziska persona, kura ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja), uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 16.1. līdz 16.10.apakšpunktā minētie nosacījumi.

17. Pretendentam jābūt vismaz trīs gadu pieredzei apjoma ziņā līdzīgu pasūtījumu izpildē.  

18. Pretendenta pēdējā taksācijas gada kopējam finanšu vidējam apgrozījumam jābūt vienādam vai lielākam par piedāvāto līgumcenu visā līguma darbības periodā.

II Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

19. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām.

20. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma oriģinālu (dokumentu paku) un vienu piedāvājuma kopiju elektroniski CD datu nesējā. Ja piedāvājuma kopija elektroniskajā formā atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, iepirkuma komisija ņems vērā piedāvājuma oriģinālu.  Piedāvājuma oriģināls un kopija CD datu nesējā iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē uz kuras jānorāda:

20.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

20.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, kontaktpersona un kontakttālrunis;

20.3. neatvērt līdz 2011.gada 15.augusta plkst. 11:00;

20.4. atzīme: atklāta konkursa “ Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā studentu apmācības nodrošināšanai” 
(id.nr. RMK 2011/5– ERAF). 

21. Piedāvājumi pretendentiem atpakaļ netiek atdoti, izņemot  Nolikuma 12.punktā minēto gadījumu. 

22. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem  pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem, labojumiem vai dzēsumiem.

23. Piedāvājumam jābūt latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodā jāpievieno piegādātāja apstiprināts tulkojums latviešu valodā. 

24. Piedāvājums jāparaksta pretendenta pārstāvim, kura paraksta tiesības ir dokumentāli apliecinātas, pievienojot attiecīgo dokumentu, vai tā pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgo dokumentu par paraksta tiesībām un paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru. Minētos dokumentus pievieno Nolikuma 25.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

25. Piedāvājuma dokumentus sakārto šādā secībā:

25.1. pretendenta atlases dokumenti;

25.2. finanšu piedāvājums.

26. Piedāvājumam jābūt satura rādītājam. Piedāvājuma lapas ir numurētas. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam) un apzīmogotam, uz pēdējās lappuses norādot lapu skaitu, lai novērstu iespēju dokumentu maiņai. 

27. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikumā minētajām prasībām un jāsatur Nolikumā pieprasītie dokumenti.

28. Līdz Nolikuma 12.punktā minētā termiņa iestāšanās brīdim, Pretendents drīkst grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu pretendents iesniedz noformējot aploksni saskaņā ar Nolikuma 21.punktu un aploksnes augšējā, labajā stūrī izdara atzīmi „ATSAUKUMS” vai „GOZĪJUMI”. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt vai atsaukt.

29. Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura informāciju, jābūt marķētām ar atzīmi „Komercnoslēpums” vai „Konfidenciāli”.

III Pretendenta atlases dokumenti 

30. Pretendentam jāiesniedz šādi kvalifikāciju un finansiālo stāvokli apliecinoši atlases dokumenti: 

30.1. Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā saskaņā ar 1.pielikumu. Pieteikumu paraksta Nolikuma 24.punktā noteiktajā kārtībā. Ja pretendents ir personu apvienība, tad pieteikumu paraksta Nolikuma 10.2.apakšpunktā minētā persona,  kā arī pieteikumā norāda katras personas atbildības apjomu;

30.2. Pretendenta pieredzes apliecinājums norādot: klients, īss izpildīto pasūtījumu piegādāto preču apraksts, pasūtījumu izpildes periods, apjoms (LVL), klienta kontaktpersona, saskaņā ar Nolikuma 17.punkta prasībām; 

30.3. Reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja pretendents darbojas uz speciāla normatīvā akta pamata, pretendenta rakstisks apliecinājums un konkrēta normatīvā akta kopija;

30.4. izziņa par kopējo finanšu apgrozījumu iepriekšējā taksācijas gadā saskaņā ar Nolikuma 18.punktu.

31. Tehniskais piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu. Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikumā un tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2.pielikums) minētajām prasībām. 
32. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu.

33. Ja pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad piegādātājs iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.

34. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, noskaidro, ka tā neatbilst patiesībai, pretendents no tālākas līdzdalības atklātajā konkursā tiek izslēgts.

35. Ja pretendents nav iesniedzis visu Nolikuma 30.punktā pieprasīto informāciju vai iesniedzis to neatbilstoši prasībām, pretendents no tālākas līdzdalības atklātajā konkursā tiek izslēgts.

IV Finanšu piedāvājums

36. Finanšu piedāvājumā norādītajām summām jābūt izteiktām latos. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN). Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks pieļautas.

37. Finanšu piedāvājumā pretendents norāda visus ar preču piegādi, uzstādīšanu un Pasūtītāja personāla apmācību saistītos izdevumus, un papildu izmaksas līguma izpildes laikā netiks pieļautas.

38. Finanšu piedāvājumu paraksta Nolikuma 24.punktā paredzētajā kārtībā. Ja finanšu piedāvājums nav parakstīts Nolikuma 25.punktā noteiktajā kārtībā, pretendents no līdzdalības atklātajā konkursā tiek izslēgts.

39. Finanšu piedāvājumu iesniedz saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums).

V Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

40. Tiks salīdzināti un vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas iesniegti šajā Nolikumā paredzētajā kārtībā un termiņā. 
41. Piedāvājumi tiks vērtēti un uzvarētāji noteikti katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

42. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādā kārtībā:

42.1. iepirkuma komisija vērtēs pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām. Piedāvājuma noformējuma prasībām neatbilstošie piedāvājumi, izvērtējot neatbilstības samērīgumu, var tikt izslēgti no turpmākās dalības atklātā konkursā un tālāk netikt vērtēti;

42.2. iepirkuma komisija vērtēs pretendenta atlases dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām, Ja iepirkuma komisija vērtēšanas procesā konstatēs pretendenta vai piedāvājuma neatbilstību Nolikuma prasībām jebkurā no vērtēšanas posmiem, pretendents no tālākas līdzdalības atklātajā konkursā tiek izslēgts. 

43. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija pārbaudīs aritmētiskās kļūdas. Ja iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskas kļūdas, tā veiks pārrēķinu un turpmākajā vērtēšanas procesā izmantos labotās cenas. Par aritmētisko kļūdu labojumiem Pasūtītājs informē pretendentu.
44. Iepirkuma komisija vērtēs pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. Ja iepirkuma komisija konstatēs tehniskā piedāvājuma neatbilstību kādai no nolikuma un / vai tehniskās specifikācijas prasībām, pretendents no turpmākas dalības iepirkumā tiek izslēgts.
45. Lai pārliecinātos, ka pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs var pieprasīt attiecīgajam pretendentam, par kura iesniegtā piedāvājuma cenu pasūtītājam rodas aizdomas, ka tas ir nepamatoti lēts, pamatojumu cenas pazeminājumam. Ja pretendents būs iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs to izslēgs no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

46. Iepirkuma komisija, lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar Nolikuma 16.2.apakšpunktu, no Valsts darba inspekcijas iegūs informāciju par to, vai pretendents Latvijā vai ārvalstīs ir sodīts par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

47. Iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iespējamajam līguma slēgšanas tiesību saņēmējam pieprasīs iesniegt 10 (desmit) darba dienu laikā Publisko iepirkumu likuma 39.panta astotā daļā minētajā kārtībā Publisko iepirkumu likuma 39.panta piektajā daļā minētās izziņas un septītajā daļā minēto apliecinājumu, ja pretendents minētos dokumentus nebūs pievienojis piedāvājumam.

48. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš izpildījis visas atklāta konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības un būs ar zemāko piedāvājuma summu paredzamajam līguma apjomam.

49. Pasūtītājs nepietiekama finansējuma apjoma dēļ saglabā tiesības neslēgt iepirkuma līgumu par atsevišķām iepirkuma daļām.

50. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu bez rezultāta, ja nav saņemts neviens piedāvājums vai nav saņemts neviens Nolikumam un/vai tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

51. Iepirkuma līgums tiks slēgts ar atklātā konkursa uzvarētāju. Iepirkuma līgums tiks slēgts atbilstoši Nolikuma 5.pielikumā pievienotajam līguma projektam.
52. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par pieņemto lēmumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likama 32.panta 5.daļu.

Pielikumā:

1. Pielikums – Pieteikuma forma uz 3 (trīs) lapām;

2. Pielikums – Tehniskā specifikācija uz 13 (trīspadsmit) lapām;

3. Pielikums – Finanšu piedāvājuma forma uz 3 (trīs) lapām;

4. Pielikums – Tehniskā piedāvājuma forma uz 18 (astoņpadsmit) lapām;
5. Pielikums – Līguma projekts uz 7 (septiņām) lapām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja






R. Bogdanova

1. pielikums atklāta konkursa 

”Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde
 un uzstādīšana Latvijas Universitātes
 Rīgas Medicīnas koledžā
 praktiskajās nodarbībās nodrošināšanai”

Id. Nr: RMK 2011/5 – ERAF 

Nolikumam

Pieteikums dalībai atklātā konkursā „Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā studentu apmācības nodrošināšanai” 
(id.nr. RMK 2011/5 – ERAF)

___________







__________________

Vieta









Datums

	Informācija par pretendentu


Pretendenta nosaukums:

____________________________________

Reģistrācijas numurs un datums:
____________________________________

PVN maksātāja reģistrācijas

numurs un datums:

____________________________________

Juridiskā adrese:

____________________________________

Pasta adrese:


____________________________________

Tālrunis:


____________________________________

Fakss:



____________________________________

E-pasta adrese:


____________________________________

Mājas lapas adrese internetā: 
____________________________________

	Finanšu rekvizīti


Bankas nosaukums:
______________________________________________

Bankas kods:

______________________________________________

Konta numurs:

______________________________________________

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)


Vārds, uzvārds:

_______________________________________________

Ieņemamais amats:
_______________________________________________

Tālrunis:

_______________________________________________

Fakss:


_______________________________________________

E-pasta adrese:

_______________________________________________

1. Ar šo _______________________ apliecina:

(pretendenta nosaukums)

1.1. savu dalību iepriekš norādītajā atklātajā konkursā;
1.2.  iesniedz piedāvājumu par šādām iepirkuma priekšmeta daļām:

	Iepirkuma daļa
	Aizpilda pretendents 
(piedāvā vai nepiedāvā)

	1. daļa
	

	2. daļa
	

	3.daļa
	


	4.daļa
	

	5. daļa
	

	6. daļa
	

	7. daļa
	

	8. daļa
	

	9. daļa
	

	10. daļa
	

	11. daļa
	

	12. daļa
	

	13. daļa
	

	14. daļa
	

	15. daļa
	

	16. daļa
	

	17. daļa
	

	18. daļa
	


1.3. piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas no Nolikuma 12.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa;

1.4. pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā paredzēto preču piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteikumiem;

1.5. uz mani kā pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.pantā ietvertie izslēgšanas nosacījumi:

1.5.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, izņemot gadījumus, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz nolikuma 12.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir pagājuši trīs gadi;

1.5.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

1.5.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, izņemot gadījumus, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz nolikuma 12.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir pagājuši trīs gadi,

1.5.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, izņemot gadījumus, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz nolikuma 12.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir pagājuši astoņpadsmit mēneši;

1.5.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumus, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz nolikuma 12.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir pagājuši divpadsmit mēneši;

1.5.4. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

1.5.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

1.5.6.  Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

1.5.7. visa iesniegtā informācija ir patiesa.

2. Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar konkursa Nolikumu un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

3. Šī piedāvājuma izvēles gadījumā apņemos slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


2. pielikums atklāta konkursa 

”Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde
 un uzstādīšana Latvijas Universitātes 
Rīgas Medicīnas koledžā
 studentu apmācības nodrošināšanai”

Id. Nr: RMK 2011/5 – ERAF 

Nolikumam

Atklātā konkursa „Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā studentu apmācības nodrošināšanai” 
(id.nr. RMK 2011/5 – ERAF)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
IEPIRKUMA 1.DAĻA
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Daudzums, gab.

	1
	Pretizgulējumu matracis


	· Divpusīgs matracis

· Vismaz viena pārvalka puse no ūdensnecaurlaidīga, elpojoša materiāla, kas nepieļauj ādas svīšanu . 

· Matrača pārvalkam jābūt noņemamam, mazgājamam veļas mašīnā, 

· Matrača pārvalka mazgāšanas temperatūra līdz 95°C;

· Matrača izmēri atbilstoši specifikācijas iepirkuma 1.daļas 2. un 3.punktā minētas multifunkcionālās gultas ar elektrisko regulāciju iekšējiem izmēriem;

· Svars: ne vairāk kā 10 kg

 
	1

	2
	Multifunkcionāla gulta ar elektrisku regulāciju
	· 4-sekciju matrača platforma uz 2 teleskopiskām kolonnām 
· Augstuma regulācija no 30 - 80 cm ar elektromotoru
· Trendelenburga un AntiTrendelenburga pozīcija 16 grādi ar elektromotoru
· Atzveltnes sekcijas regulācija un augšstilbu sekcija ar elektromotoru
· Izbīdāma atzveltnes daļa tās pacelšanas brīdī  
· CPR mehāniska muguras atzveltnes atbloķēšana
· Gultas pagarinājums
· Izņemams galvgalis un kājgalis ar fiksācijas sistēmu un vadības pultis

· Sānu margas

· Centrālā pults ar:
· drošības aktivizācijas  pogu, drošības STOP pogu

· centrālā pulšu bloķēšanas poga
· matrača platformas augstuma un slīpuma regulācija
· atzveltnes daļas un augšstilbu daļas regulācija
· kardiālā krēsla pozīcija, CPR reanimācijas pozīcija, TR, ATR
· baterijas indikators, noslēgto funkciju indicators
· 4 riteņi, centrālā bloķēšanas sistēma no 2 vietām
· 4 turētāji infūzijas statīvam, celšanās stienim vai pagarinājuma sistēmai
· 4 horizomtāli stūru riņķi
· Plastikāta pārvalks(i) šasijai
· Elektro aprīkojums atbilstoši EN 60601-1
· ERP tīkla kabelis
· Matrača turētāji
· Gultas celtspēja: ne mazāk kā 200 kg;

· Ārējie izmēri :

· garums no 210 cm

· platums no 95 cm

· matrača platformas slīpuma regulācija ± 16 grādi

	1

	3.
	Multifunkcionāla gulta ar elektrisku regulāciju, komplektējama ar pretizgulējumu matraci
	· 4-sekciju matrača platforma uz 2 teleskopiskām kolonnām 
· Augstuma regulācija no 30 - 80 cm ar elektromotoru
· Trendelenburga un AntiTrendelenburga pozīcija 16 grādi ar elektromotoru
· Atzveltnes sekcijas regulācija un augšstilbu sekcija ar elektromotoru
· Izbīdama atzveltnes daļa tās pacelšanas brīdī  
· CPR mehāniska muguras atzveltnes atbloķēšana
· Gultas pagarinājums
· Izņemams galvgalis un kājgalis ar fiksācijas sistēmu un vadības pultis

· Centrālā pults ar:
· drošības aktivizācijas  pogu, drošības STOP pogu

· centrālā pulšu bloķēšanas poga
· matrača platformas augstuma un slīpuma regulācija
· atzveltnes daļas un augšstilbu daļas regulācija
· kardiālā krēsla pozīcija, CPR reanimācija pozīcija, TR, ATR
· baterijas indikators, noslēgto funkciju indicators
· rokas kontrolpults ar:

· drošības aktivizācijas pogu

· matrača platformas augstuma regulācija
· atzveltnes daļas un augšstilbu daļas regulācija
· 4 riteņi, centrālā bloķēšanas sistēma no 2 vietām
· 4 turētāji infūzijas statīvam, celšanās stienim vai pagarinājuma sistēmai
· 4 horizomtāli stūru riņķi
· Plastikāta pārvalks(i) šasijai
· Elektro aprīkojums atbilstoši EN 60601-1
· ERP tīkla kabelis
· Matrača turētāji
· Gultas celtspēja: ne mazāk kā 200 kg;

· Ārējie izmēri :

· garums no 210 cm

· platums no 95 cm

· Matrača platformas slīpuma regulācija ± 16 grādi
· Matracis: skat..iepirkuma 1.daļas spcifikācijas 1.punktu


	


IEPIRKUMA 2.DAĻA
	Nr.p.k.
	Nosaukums

	Tehniskās prasības
	Daudzums, gab.

	1.
	Medikamentu galdiņš - rati
	· Galdiņam jābūt veidotam no nerūsējoša metāla konstrukcijas, kas pārklāta ar polimēru;

· Galdiņam ir jābūt ne mazāk kā sešām atvilktnēm, kas aprīkotas ar pretizkrišanas mehānismu

· Trīs atvilktnes ar ne mazāk kā 76 mm platumu, ar nodalījumiem

· Divas atvilktnes ar ne mazāk kā 152mm platumu, ar nodalījumiem

· Viena atvilktne ar ne mazāk kā 230mm platumu, ar nodalījumiem

· Atvilktnēm jābūt aizslēdzamām ar centrālu bloķēšanas sistēmu.

· Pie galdiņa ir jābūt piestiprinātiem 4 antistatiskiem riteņiem, 2 riteņiem jābūt  bloķējamiem.

· Galdiņa augšpusē jābūt piestiprinātam statīvam ar vismaz 10 atvāžamām plastikāta atvilktnēm

· Galdiņam jābūt aprīkotam ar plauktu, kas sadalīts ar nodalījumiem

· Galdiņam jābūt aprīkotam ar noņemamu atkritumu trauku ar vāku;

· Galdiņa sānos jābūt uzstādītām papildus atvilktnēm

· Galdiņam jābūt aprīkotam ar katetru turētāju

· Galdiņam jābūt aprīkotam ar skābekļa balonu turētāju

· Galdiņam jābūt aprīkotam ar infūzijas statīvu

· Galdiņa darba virsmai ir jābūt ar paaugstinātām apmalēm

· Galdiņa izmēri: 

· platums:  vismaz 610 mm;

· dziļums: vismaz 760 mm;

· augstums: vismaz 440 mm.

· Visām galdiņa detaļām ir jābūt viegli kopjamām un dezinficējamām ar visiem komerciāli pieejamajiem dezinfekcijas līdzekļiem.
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	3.
	Māsu (manipulāciju) postenis - rati
	· Galdiņam jābūt veidotam no nerūsējoša metāla konstrukcijas un tai jābūt pārklātai ar polimēru

· Galdiņa izmēri  

· platums ne mazāk kā 550 mm

· garums ne mazāk kā 860 mm

· augstums ne mazāk kā 870 mm;

· Galdiņam jābūt ne mazāk kā piecām atvilktnēm, kas aprīkotas ar pret izkrišanas mehānismu

· Atvilktnēm jābūt aizslēdzamām ar centrālo bloķēšanas sistēmu

· Galdiņam jābūt piestiprinātiem 4 antistatiskiem riteņiem, diviem riteņiem jābūt bloķējamiem;

· Galdiņam jābūt aprīkotam ar plauktu ar nodalījumiem;

· Galdiņam jābūt aprīkotam ar noņemamu atkritumu trauku ar vāku;

· Galdiņa darba virsmai jābūt ar paaugstinātām apmalēm;

· Galdiņam un visām tā detaļām jābūt viegli kopjamām un dezinficējamām ar visiem komerciāli pieejamajiem dezinfekcijas līdzekļiem.
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	3.
	Māsu postenis
	· Galdiņš jābūt no nerūsējoša metāla konstrukcijas, kas pārklāta ar  plastikātu
· Galdiņam jābūt ne mazāk kā piecām atvilktnēm, kas aprīkotas ar pretizkrišanas mehānismu 
· Triju atvilktņu platumam jābūt ne mazāk kā 10 cm, divu – ne mazāk kā 15 cm, visas atvilktnes ar nodalījumiem 
· Galdiņam jābūt piestiprinātiem 4 riteņiem, divi riteņi bloķējami
· Galdiņa augšpusē jābūt piestiprinātiem:

· statīvam ar divās rindās izvietotām atvāžamām atvilktnēm, atvilktņu skaits:ne mazāk kā 10;

· plauktam ar nodalījumiem;

· noņemamam atkritumu traukam ar vāku;
· traukam izlietotajām adatām;
· traukam izlietotajām šļircēm;
· ampulu atvēršanas iekārtai ar trauku;
· katetru turētājam;
· skābekļa balona turētājam;
· infūzijas statīvam

· Darba virsmai jābūt aprīkotai ar paaugstinātām apmalēm
· Visām detaļām jābūt viegli kopjamām un dezinficējamām ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem
· Galdiņa izmēri
· platums  vismaz 97 cm

· dziļums vismaz  62 cm

· augstums vismaz 96 cm
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	4.
	Infūziju statīvs
	· Statīvam jābūt paredzētam asins un infūzijas pārliešanai, kā arī perfuzoru izvietošanai;

· Statīvam jābūt apgādātam ar piecu pēdu metāla pamatni, kurai piestiprināti pieci antistatiski dubultriteņi;

· Diviem no riteņiem jābūt ar bremzes mehānismu;

· Statīvam jābūt piestiprinātiem diviem infūzu maisu turētājiem / āķiem un diviem pudeļu turētājiem

· Statīva riteņu Ø jābūt ne mazāk kā 75 mm;

· Statīvam jābūt ar augstuma regulācijas iespēju, vismaz no 1500 mm - 2350 mm;

· Augstuma regulācijas mehānismam jābūt metāliskam ar plastikāta pārvalku;

· Statīvam  jābūt  vienkārši kopjamam un dezinficējamam.
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IEPIRKUMA 3.DAĻA

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Daudzums, gab.

	1.
	Infuzomats
	· Svars ne vairāk kā 1,7 kg ;

· Ātrums: 0.1 – 1200 ml/hSolis: 0.01 ml diapazonā 0.1 - 99.99 ml; 0.1 ml diapazonā 100.0 - 999.9 ml; 1 ml diapazonā 1000 – 9999 ml;

· Laika iestādījums;

· KOR – perfūzijas uzturēšanas ātrums (Keep Open Rate), iestādījums pēc noklusēšanas, Lietotāja iespēja konfigurēt vai deaktivizēt KOR;

· Automātiska ātruma kalkulācija, ievadot tilpumu un laiku

· Ātruma izmaiņas iespēja bez infūzijas apstādināšanas; 

· Iespēja kontrolēt ievadīto tilpumu un laiku jebkurā infūzijas brīdī, ar iespēju to atjaunināt no sākuma;

· Paralēlās infūzijas iespēja, ievadot divus dažādus infūzijas ātrumus, dubulta balansēšana, automātiska infūzijas secības maiņa;

· Automātiska pielietotās sistēmas atpazīšana;

· Augstas izšķirtspējas grafiskais displejs ar regulējamu aizmugurgaismojumu;

· Izgaismots displejs, lietojot gan tīkla, gan akumulatoru barošanu;

· Ir jābūt izgaismotai tastatūrai, ar iespēju to regulēt un izslēgt.

Bolus funkcija:

· Bolus ātrums no 1 līdz 1200 ml/h;

· Bolus pēc pieprasījuma bez tilpuma iestatīšanas, nospiežot vienu taustiņu;

· Bolus ar tilpuma / devas iestatīšanu;

· Automātiska bolus ātruma kalkulācija ievadot bolus tilpumu un laiku;

· Bolus ievade devas vienībās, aprēķinot uz pacienta ķermeņa svaru režīmā ”devas kalkulācija”.

Speciālās funkcijas:

· Devas kalkulācija, automātiska ātruma kalkulācija, vadoties no devas, svara un/vai laika (piemēram mg/kg/h), bolus ievade uz svara un/vai laika intervālā ar automātisku bolus ātruma kalkulāciju;

· Gatavības funkcija (pauzes funkcija), nospiežot vienu taustiņu;

· Gatavības laiks maināms ar 1 minūtes intervālu;

· Integrēts zāļu saraksts, līdz ne mazāk kā 300 zāļu nosaukumu atmiņa, iespēja zāles grupēt  atsevišķās mapēs, iespējas ievadīt un saglabāt individuālas zāļu devu robežas;

· Zāļu saraksta iespējas, nepārtrauktas ievades ātrums pēc noklusējuma ml/h un/vai devas vienībās, maksimālā ātruma ierobežojums ar brīdinājumu par tā pārsniegšanu, maksimālā ātruma ierobežojums ar ātruma ierobežojumu ko nepieļauj pārsniegt, atšķirīgs trauksmes signāls atšķirīgam zāļu nosaukumam, atšķirīgs krāsas apzīmējums, iespēja lietot svītru kodu zāļu nosaukumu un parametru nolasīšanai;

· Pielietojams darbam pie sekojošiem terapeitiskiem režīmiem: PCA, pieaugoši ātrumi, brīvi konfigurējami ievades profili;

· Atmiņas funkcija ne mazāk kā 1000 pēdējo notikumu atmiņa reālā laikā.

Drošības prasības:

· Patvaļīgas plūsmas aizsardzība, dubulta automātiska bloķēšanas ierīce patvaļīgas plūsmas un pārdozēšanas novēršanai sistēmas maiņas laikā;

· Pretplūsmas sensors, kas nepieļauj infūzijas uzsākšanu pie neatvērtas sistēmas lietojot aparātu bez pilienu sensora;

· Pretspiediens regulējams ar ne mazāk kā 8 soļiem. Automātiska bolus samazināšana gadījumos, kad atskan spiediena trauksmes signāls vai pēc nosprostošanās;

· Divu līmeņu aizsardzība nesankcionētai piekļuvei parametriem un sistēmai;

· Pilnīgi automātiska divu kanālu mikroprocesoru sistēmas kontrole visām ar drošību saistītām funkcijām.

Trauksmes:

· Trauksmes veidi, vizuāli un skaņas, trauksmes paziņojumi skaidri salasāmi, paskaidrojoši teksti;

· Atsevišķas LED dažādiem trauksmju tipiem;

· Priekštrauksmes, ja uzstādījums tuvojas beigām.
  Komplektā jābūt lietošanas instrukcijai latviešu valodā
	1

	2.
	Perfuzors
	· Perfuzors nepārtrauktai intravenozai, intraarteriālai un enterālai medikamentu ievadei;

· Konfigurējams starta katalogs iepriekšējās terapijas atkārtošanai vai turpināšanai pēc aparāta izslēgšanas vai akumulatora apmaiņas;

· Programmatūras papildināšanas iespēja, lietojot RS 232 interfeisu;

Tehniskie parametri

· Dimensijas (A x P x G mm);

· Svars ne vairāk kā 1,5 kg;

· Ātrums: 0,1 – 1800 ml/h;

· Solis:0.01 ml/h
diapazonā : 0.1 - 99.99 ml/h;

· Solis:0.1 ml/h 
diapazonā: 100.0 - 999.9 ml/h;

· Kļūda: +/- 2 % ieskaitot šļirces event. kļūdu saskaņā ar IEC 601-2/2;

· Tilpuma iestādījums: 0.1 – 9999 ml;

· Solis: 0.01 ml diapazonā 0.1 - 99.99 ml;

· Solis: 0.1 ml diapazonā 100.0 - 999.9 ml;

· Solis: 1 ml diapazonā 1000 – 9999 ml;

· Laika iestādījums: 00 h 01 m – 99 h 59 m;

· KOR – perfūzijas uzturēšanas ātrums (Keep Open Rate): Iestādījums pēc noklusējuma:

· Ātrums ≥ 10 ml/h:  KOR: 3ml/h;

· Ātrums < 10 ml/h:  KOR: 1ml/h;

· Ātrums < 1 ml/h:    KOR: saglabājas;

· Lietotāja iespēja konfigurēt vai deaktivizēt KOR;

· Automātiska ātruma kalkulācija, ievadot tilpumu un laiku;

· Ātruma izmaiņas iespēja bez perfūzijas apstādināšanas;

· Iespēja kontrolēt ievadīto tilpumu un laiku jebkurā perfūzijas brīdī, ar iespēju to atjaunināt no sākuma;

· Lietojamie šļirču tilpumi:2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml;

· Automātiska šļirces tilpuma atpazīšana;

· Iespēja lietot dažādu ražotāju šļirces;

· Augstas izšķirtspējas grafiskais displejs ar regulējamu aizmugurgaismojumu;

· Izgaismots displejs, lietojot gan tīkla, gan akumulatoru barošanu;

· Jābūt izgaismotai tastatūrai un šļircei, ar iespēju to regulēt un izslēgt;

· Jābūt RS 232 interfeisam.

Bolus funkcija

· Bolus ātrums: 1 - 1800 ml/h;

· Bolus pēc pieprasījuma bez tilpuma iestatīšanas, nospiežot vienu taustiņu;

· Bolus ar tilpuma / devas iestatīšanu;

· Automātiska Bolus ātruma kalkulācija, ievadot Bolus tilpumu un laiku;

· Bolus ievade devas vienībās, aprēķinot uz pacienta ķermeņa svaru režīmā ”devas kalkulācija”;

Speciālās funkcijas:

· Devas kalkulācija: automātiska ātruma kalkulācija, vadoties no devas mg, µg, IE vai mmol, svara un/vai laika (piemēram mg/kg/h);

· Bolus ievade mg, µg, IE, mmol uz kg svara un/vai laika intervālā ar automātisku Bolus ātruma kalkulāciju;

· Gatavības funkcija (pauzes funkcija), nospiežot vienu taustiņu;

· Gatavības laiks maināms no 1 minūtes līdz 99 stundām ar 1 minūtes intervālu;

Integrēts zāļu saraksts:·


· līdz 360 zāļu nosaukumu atmiņa;

· iespēja zāles grupēt atsevišķās mapēs;

· iespējas ievadīt un saglabāt individuālas zāļu devu robežas;

Zāļu saraksta iespējas:

· Zāļu nosaukums līdz 25 zīmēm;

· Koncentrācija devas vienībās (piemēram xx mg uz 50 ml);

· Nepārtrauktas ievades ātrums pēc noklusējuma ml/h un/vai devas vienībās;

· Maksimālā ātruma ierobežojums ar brīdinājumu par tā pārsniegšanu;

· Maksimālā ātruma ierobežojums ar ātruma ierobežojumu, ko nepieļauj pārsniegt;

· Atšķirīgs trauksmes signāls atšķirīgam zāļu nosaukumam;

· Atšķirīgs krāsas apzīmējums;

· Iespēja lietot svītru kodu zāļu nosaukumu un parametru nolasīšanai;

· Pielietojams darbam pie sekojošiem terapeitiskiem režīmiem:

· PCA;

· TIVA;

· Pieaugoši ātrumi;

· Brīvi konfigurējami ievades profili;

· Iespēja automātiski, šļirces maiņas laikā nodrošināt nepārtrauktu perfūziju, lietojot sapārotu aparātu.

Atmiņas funkcija:

· Līdz 1000 pēdējo notikumu atmiņa reālā laikā;

· Drošības prasības;

· Patvaļīgas plūsmas aizsardzība;

· Automātiska bloķēšanas ierīce patvaļīgas plūsmas un pārdozēšanas novēršanai šļirces maiņas laikā;

· Pilnīgi automātiska virzuļa bīdīšanas ierīce, kas nodrošina optimālu perfūzijas sākumu pēc šļirces nomaiņas un ērtību ekspluatācijā;

· Pretspiediens regulējams no 0.1 līdz 1.2 bar;

· Automātiska Bolus samazināšana gadījumos, kad atskan spiediena trauksmes signāls vai pēc nosprostošanās;

· Divu līmeņu aizsardzība nesankcionētai piekļuvei parametriem un šļircei;

· Pilnīgi automātiska divu kanālu mikroprocesoru sistēmas kontrole visām ar drošību saistītām funkcijām;

· Uzlādes laiks līdz 100% ne vairāk kā 6h;

· Akumulatora apmaiņas iespēja bez palīglīdzekļiem.

Komplektā jābūt lietošanas instrukcijai latviešu valodā
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IEPIRKUMA 4.DAĻA

	Nr.p.k.
	Nosaukums

	Tehniskās prasības
	Daudzums, gab.

	1.
	Elektrokardiogrāfs
	· EKG pieraksts ar  bezvada tehnoloģijas moduli, kas nav savienots ar pašu kardiogrāfu

· Aaugstas izšķirtspējas krāsu displejs, ¼ VGA 320x240

· Ne mazāk kā 12 novadījumu sirds ritma, pieraksta ātruma, pastiprinājuma, filtra, režīmu un laika attēlojums displejā 

· Pieraksta frekvenču josla diapazonā vismaz no 0,05 līdz 300 Hz 

· Digitalizācijas kvalitāte ne mazāk kā 40000.00 Hz

· Integrēta divu veidu EKG interpretācija – pieaugušajiem pēc vecuma/dzimuma un bērniem ar ne mazāk kā 10 dažādiem EKG interpretācijas kritērijiem pēc vecuma/dzimuma. (dienas, nedēļas, mēneši un gadi) 

· Kardio stimulātora identifikācija

· Pacienta ID, vecuma, dzimuma ievade, ar izdruku uz lentas. 

· Izdruka uz termopapīra, A4 formātā, ar printera ātrumu 5, 10, 20 vai 50 mm/sek 

· Izdruka A4 formātā:  3; 3+1 vai 3+3 novadījumi, 6 novadījumi un citi 

· Pilnībā uzlādētai baterijai jānodrošina vismaz līdz 200 izdrukām 

· Darbība no uzlādējamas baterijas un 220V elektriskā tīkla. 

· Svars ne vairāk kā 3 kg
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IEPIRKUMA 5.DAĻA

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Daudzums, gab.

	1.
	Fiziogrāfs
	· Iekārtai jānodrošina oscilometriska mērīšanas metode ar spiediena pazemināšanu. 

· Spiediena mērījumu diapazons ne mazāk kā 25-260 mmHg

· Pulsa mērījumu diapazons vismaz 40-200 r/min 

· Mērījumu laika sadalījums vismaz 3 zonās 

· Mērījumu laika intervāli ar iestādāmu diapazonu 5-120 min. 

· Taustiņš pacienta atzīmju veidošanai 

· Datu atmiņa vismaz 250 mērījumiem

· LCD ekrāns veikto mērījumu pārskatam 

· Darbība no AA tipa baterijām. 

· Svars līdz 300 gramiem (ar baterijām) 

· Pieslēgums datoram ar USB

· Komplektācijā jāietilpst: 

· divu  izmēru spiediena mērījumu manžetēm, kuru apvalkam jābūt noņemamam mazgāšanai/dezinficēšanai. 

· ierīces somiņai ar plecu un jostas fiksāciju 

· datorprogrammai pieraksta analīzē ar izdruku un rezultātu nosūtīšanu PDF formātā uz e-pastu, kā arī iegūto mērījumus eksports Excel vai analogā formātā. 
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	2.
	Spirometrs
	Tilpums: 0-10 L +/- vai 50 mL;

· Plūsma: 0,1 – 16 L/s +/- 3% vai 70 mL/s;

· Dinamiskā pretestība: ne vairāk kā 1 cm H2O/L/s uz 15 L/s;

· Interfeiss: RS 232;

· Darbības vides temperatūra: no 10º līdz 37º pēc Celsija skalas;

· Darbības vides mitrums: no 10% līdz 90% RH;

· Ierīces ražošanas normas atbilstoši: IEC 601-1, 801-2-4 un 801-4-3, VDE 0871, UL 94   V-O standartiem; 

· Mērījumu parametri: FVC, FEV0.5, FEV1, FEV3, FEV5, FEF25, FEF50, FEF75, PEF, FEV0.5%, FEV1%, FEV3%, FEV5%, FEF25-75% FIVC, FIV0.5, FIV1, PIFR, FIV0.5%, FIV1%, FVC/FIVC, FEV1/FIVC%, VC, MVV;

· Iekārtai jābūt nodrošinātai iespējai tikt pieslēgtai pie jebkura no personālā datora ar programmatūras nodrošinājumu. 

· Papildus komplektācija- Autonomais barošanas avots – Lilon, NiMnH vai ekvivalenta baterija, kas nodrošina ne mazāk kā 6 (sešas) stundas nepārtrauktu darbu. Komplektā uzlādes ierīce.

· Spirogrāfa analīzes programmatūra: programmai jādarbojas, izmantojot standarta personālo datoru ar Windows vai ekvivalentu operētājsistēmu un jāietver sekojošas tehniskās iespējas:

· izmeklējuma laikā uz displeja grafiski tiek attēlotas tilpuma-laika un/vai plūsmas – tilpuma attiecības;

· mobilā sistēma, kas automātiski saglabā, analizē, salīdzina, attēlo uz ekrāna un izdrukā spirometrijas testus;

· automātisks dažādu rādītāju aprēķins un salīdzināšana ar atsauču tabulām  (FVC, SVC, MVC u.c.);

· programmatūra satur ECCS, Knudson, Kory, Quanjer, Shnoenberg un Zalpletal atsauču tabulas;

· kalibrācija ne biežāk kā 2 reizes gadā;

· savietojama ar medicīnas ierakstu sistēmu (HIS);

· izmantošanas iespējas ar pieslēgumu vairākiem lietotājiem;

· nodrošināts lokālā tīkla atbalsts;

· spirometrijas datu ierakstu eksportēšana un importēšana;

· atvērtais 2 virzienu digitālais tilpuma sensors

· iekārta nodrošināta ar nepārtrauktās barošanas bloku – UPS;

· Komplektā jābūt lietošanas instrukcijai latviešu valodā

.
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IEPIRKUMA 6.DAĻA

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Daudzums, gab.

	1.
	Vīnes testa sistēmas
	· Psiholoģiskā novērtējuma testa sistēmu programmatūra un aprīkojums;

· Testa sistēmām jābūt angļu valodā;

· Komplektā jāietilpst:

· Reakcijas panelim, standarta (Response Panel, Standard) (USB pieslēgumvieta);

· Vīnes testa sistēmas pamata programmatūrai Windows operētājsistēmai (Vienna Test System for Windows, basic software);

· Programmatūrai „Cognitrone” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Determination Test” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Perception and Attention functions: Focused Attention” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Perception and Attention functions: Divided Attention” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Perception and Attention functions: Selective Attention” – 7 gadu licence.
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	2.
	CogniPlus
	· Kognititīvo funkciju trenēšanas un novērtēšanas (cognitive training) programmatūra un aprīkojums;

· Treniņu programmatūrai jābūt angļu valodā;

· Komplektā jāietilpst:

· Standartveida universālajam panelim (Standard Panel Model 64024);

· Stereo austiņām ar USB pieslēgumvietu (stereo USB headset );

· CogniPlus pamata programmatūrai (CogniPlus basic software) – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Attention: Focused” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Attention: Divided” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Attention: Selective” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Attention: Alertness” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Attention: Vigilance” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Working memory: Visuo Spatial” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Working memory: Spatial and temporal encoding” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Working memory: Updating – Visual” – 7 gadu licence
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IEPIRKUMA 7.DAĻA

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Daudzums, gab.

	1.
	Masāžas kušete ar elektrisku regulāciju
	· Elektriski maināms augstums
· Masāžas kušetei jābūt divdaļīgai, ar  sejas atveri un 4 mobiliem riteņiem
· Augstuma regulācija: 45 - 100 cm

· Elektriski regulējama galvas daļa 
· Masāžas kušetei jābūt ar papīra dvieļa turētāju
· Masāžas kušetei jābūt ar antimikrobu pārklājumu
· Jābūt papildus roku balstiem ar to garuma un augstuma regulāciju
· Jābūt iespējai regulēt augstumu un savērsumu ar kājas pedāli
· Pieļaujamais svars vismaz 225 kg
· Izmēri no 60 x 188 cm
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IEPIRKUMA 8.DAĻA

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Daudzums, gab.

	1.
	Brūču apstrādes imitators
	· Brūču apstrādes imitatoram ir jābūt ar 70 – 80 gadus veca pacienta struktūru un tam un jābūt paredzētam iemaņu iegūšanai brūču mazgāšanā, klasifikācijā, stadijas un stāvokļa noteikšanā.

· Brūču apstrādes imitatoram ir jānodrošina brūces garuma, dziļuma un kanāla mērīšanas iespēja;
· Kkomlektā jāietilpst sekojošām brūču un sarežģījumu imitācijām:

· 1.pakāpes izgulējums sēžas vietas kreisajā pusē;

· 2. pakāpes izgulējums sēžas vietas kreisajā pusē;

· 3.pakāpes izgulējums trochanter major apvidū sēžas vietas labajā pusē, inficēta;

· 4.stadijas izgulējums ar kraupi uz krustiem, kanāls, fistula un atklāts kauls;

· krevele virs labā sēžas kaula;

· anālā fistula;

· herpess, kreisā gluteālā kroka;

· aizšūts iegriezums labajā gūžā;

· kandidomikoze anālajā krokā;

· Bbrūču izvietojumam jāļauj izpildīt dažādus pārsiešanas veidus;

· Pārsējiem jābūt viegli uzliekamiem un noņemamiem. 

· Komplektā jābūt lietošanas instrukcijai latviešu valodā.
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	2.
	Šūšanas manekens
	· Brūču šūšanas trenažierim jānodrošina iespēja apgūt prasmi šuvju likšanā grieztām brūcēm;

· Trenažierim ir jābūt no abām pusēm izmantojamam (apgriežams otrādi) imitētas ādas fragmentam;

· Materiālam jābūt paredzētam grieztu un plēstu brūču šūšanas treniņiem;

· Zemādas slānim jābūt veidotam tā, lai būtu iespējams droši veikt intradermālās šuves;

· Trenažiera pamatnei jābūt nodrošinātai pret slīdēšanu;

· Trenažierī jābūt iestrādātam vienpusējam imitētas ādas fragmentam ar vēdera zarnu slāni;

· Visām trenažiera sastāvdaļām ir jābūt nomaināmām un viegli kopjamām;

· Komplektā jābūt lietošanas instrukcijai latviešu valodā.
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IEPIRKUMA 9.DAĻA

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Daudzums, gab.

	1. 
	Intravenozo injekciju trenažieris
	· Intravenozo injekciju trenažiera komplektam jābūt  paredzētam roku mulāžas parenterālai un subkutānai medikamentu ievadīšanai. Komplektā jāietilpst:

·  pieauguša cilvēka rokas (vīrieša)  kopijai dabīgā lielumā;

·  rezerves ādas pārklājam;

·  rezerves vēnu komplektam;

·  mākslīgajām asinīm un to uzpildīšanas iespējai;

·  trenažierim jāsatur anatomiski precīzs virspusējo vēnu izvietojums;

·  rokai jābūt iespējai rotēt, lai nodrošinātu vieglāku pieeju vēnām;

·  vēnām jābūt izvietotām kubitālā un dorsālā virsmā;

·  trenažierim jābūt cefālajām, basilica med., un antekubitālajām vēnām;

ādas pārklājam un vēnām jābūt veidotām no izturīga materiāla, kas paredzēts daudzkārtējai izmantošanai nezaudējot materiāla īpašības;
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	2. 
	Intramuskularo injekciju trenažieris
	· Iekārta intramuskulāro injekciju apgūšanai, kas ļauj vizualizēt savstarpējo attiecību starp kauliem un muskuļiem, veicot intramuskulāro injekciju musculus gluteus apvidū tehnikas apmācību;

· Iekārtai ir jābūt ar reālistisku anatomisko struktūru, lai būtu iespējams vizualizēt ķermeņa iekšējo uzbūvi, tostarp:

· krustu kauls;

· iegurņa kauli;

· augšstilbu augšējā daļa;

· astes kauls;

· gluteālie muskuļi (lielais un vidējais);

· femorālā artērija, vēna un nervs;

· Iekārtai jānodrošina iespēja vizualizēt līniju no spina iliaca posterior līdz trochanter major femoris;

· Iekārtai jābūt aprīkotai ar ādas kroku, kas imitē zemādas taukus;

· komplektā jābūt lietošanas instrukcijai latviešu valodā.
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Komisijas priekšsēdētāja 







R.Bogdanova

3. pielikums atklāta konkursa

”Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde
 un uzstādīšana Latvijas Universitātes 
Rīgas Medicīnas koledžā
 studentu apmācības nodrošināšanai”

Id. Nr: RMK 2011/5 – ERAF 

Nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Daļas Nr.
	Preces nosaukums
	Daudzums, gab.
	Cena par vienību, LVL bez PVN 22 %
	Summa, 
LVL bez PVN 22 %
	PVN 22%
	Kopā, LVL ar PVN 22 %

	1.
	Pretizgulējumu matracis
	1
	
	
	
	

	
	Multifunkcionāla gulta
	1
	
	
	
	

	
	Multifunkcionāla gulta ar matraci
	1
	
	
	
	

	KOPĀ 1.daļa
	
	
	

	2.
	Māsu (medikamentu) postenis
	1
	
	
	
	

	
	Māsu (manipulāciju) postenis
	1
	
	
	
	

	
	Māsu postenis
	1
	
	
	
	

	
	Infūziju statīvs
	1
	
	
	
	

	KOPĀ 2.daļa
	
	
	

	3.
	Infuzomats
	1
	
	
	
	

	
	Perfuzors
	1
	
	
	
	

	KOPĀ 3.daļa
	
	
	

	4.
	Eletrokardiogrāfs
	1
	
	
	
	

	KOPĀ 4.daļa
	
	
	

	5.
	Fiziogrāfs (nepārtr.a01rteriāla asisp.mēr)
	1
	
	
	
	

	
	Spirometrs
	1
	
	
	
	

	KOPĀ 5.daļa
	
	
	

	6.
	Vīnes testa sistēmas
	1
	
	
	
	

	
	CogniPlus
	1
	
	
	
	

	KOPĀ 6.daļa
	
	
	

	7.
	Masāžas kušete ar elektrisku regulāciju
	1
	
	
	
	

	KOPĀ 7.daļa
	
	
	

	8.
	Šūšanas manekens
	2
	
	
	
	

	
	Brūču apstrādes imitators
	1
	
	
	
	

	KOPĀ 8.daļa
	
	
	

	9.
	Intravenozo injekc.trenažieris
	5
	
	
	
	

	
	Intramuskularo injekciju trenažieris
	3
	
	
	
	

	KOPĀ 9.daļa
	
	
	

	KOPĀ
	

	PVN 22 %
	

	KOPĀ pavisam
	


Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas iekļaujot visas papildus izmaksas, preču piegādes, uzstādīšanas un lietotāju apmācības izmaksas, nodokļus un nodevas (cena gala lietotājam)
Kopējā piedāvājuma cena (cena ar vārdiem) bez PVN. 

	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


4. pielikums atklāta konkursa 

”Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde
 un uzstādīšana Latvijas Universitātes 
Rīgas Medicīnas koledžā
 studentu apmācības nodrošināšanai”

Id. Nr: RMK 2011/5 – ERAF 

Nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMA 1.DAĻA

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1
	Pretizgulējumu matracis


	· Divpusīgs matracis

· Vismaz viena pārvalka puse no ūdensnecaurlaidīga, elpojoša materiāla, kas nepieļauj ādas svīšanu . 

· Matrača pārvalkam jābūt noņemamam, mazgājamam veļas mašīnā, 

· Matrača pārvalka mazgāšanas temperatūra līdz 95°C;

· Matrača izmēri atbilstoši specifikācijas iepirkuma 1.daļas 2. un 3.punktā minētas multifunkcionālās gultas ar elektrisko regulāciju iekšējiem izmēriem;

· Svars: ne vairāk kā 10 kg
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	2
	Multifunkcionāla gulta ar elektrisku regulāciju
	· 4-sekciju matrača platforma uz 2 teleskopiskām kolonnām 
· Augstuma regulācija no 30 - 80 cm ar elektromotoru
· Trendelenburga un AntiTrendelenburga pozīcija 16 grādi ar elektromotoru
· Atzveltnes sekcijas regulācija un augšstilbu sekcija ar elektromotoru
· Izbīdāma atzveltnes daļa tās pacelšanas brīdī  
· CPR mehāniska muguras atzveltnes atbloķēšana
· Gultas pagarinājums
· Izņemams galvgalis un kājgalis ar fiksācijas sistēmu un vadības pultis

· Sānu margas

· Centrālā pults ar:
· drošības aktivizācijas  pogu, drošības STOP pogu

· centrālā pulšu bloķēšanas poga
· matrača platformas augstuma un slīpuma regulācija
· atzveltnes daļas un augšstilbu daļas regulācija
· kardiālā krēsla pozīcija, CPR reanimācijas pozīcija, TR, ATR
· baterijas indikators, noslēgto funkciju indicators
· 4 riteņi, centrālā bloķēšanas sistēma no 2 vietām
· 4 turētāji infūzijas statīvam, celšanās stienim vai pagarinājuma sistēmai
· 4 horizomtāli stūru riņķi
· Plastikāta pārvalks(i) šasijai
· Elektro aprīkojums atbilstoši EN 60601-1
· ERP tīkla kabelis
· Matrača turētāji
· Gultas celtspēja: ne mazāk kā 200 kg;

· Ārējie izmēri :

· garums no 210 cm

· platums no 95 cm

· matrača platformas slīpuma regulācija ± 16 grādi
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	3.
	Multifunkcionāla gulta ar elektrisku regulāciju, komplektējama ar pretizgulējumu matraci
	· 4-sekciju matrača platforma uz 2 teleskopiskām kolonnām 
· Augstuma regulācija no 30 - 80 cm ar elektromotoru
· Trendelenburga un AntiTrendelenburga pozīcija 16 grādi ar elektromotoru
· Atzveltnes sekcijas regulācija un augšstilbu sekcija ar elektromotoru
· Izbīdama atzveltnes daļa tās pacelšanas brīdī  
· CPR mehāniska muguras atzveltnes atbloķēšana
· Gultas pagarinājums
· Izņemams galvgalis un kājgalis ar fiksācijas sistēmu un vadības pultis

· Centrālā pults ar:
· drošības aktivizācijas  pogu, drošības STOP pogu

· centrālā pulšu bloķēšanas poga
· matrača platformas augstuma un slīpuma regulācija
· atzveltnes daļas un augšstilbu daļas regulācija
· kardiālā krēsla pozīcija, CPR reanimācija pozīcija, TR, ATR
· baterijas indikators, noslēgto funkciju indicators
· rokas kontrolpults ar:

· drošības aktivizācijas pogu

· matrača platformas augstuma regulācija
· atzveltnes daļas un augšstilbu daļas regulācija
· 4 riteņi, centrālā bloķēšanas sistēma no 2 vietām
· 4 turētāji infūzijas statīvam, celšanās stienim vai pagarinājuma sistēmai
· 4 horizomtāli stūru riņķi
· Plastikāta pārvalks(i) šasijai
· Elektro aprīkojums atbilstoši EN 60601-1
· ERP tīkla kabelis
· Matrača turētāji
· Gultas celtspēja: ne mazāk kā 200 kg;

· Ārējie izmēri :

· garums no 210 cm

· platums no 95 cm

· Matrača platformas slīpuma regulācija ± 16 grādi
· Matracis: skat..iepirkuma 1.daļas spcifikācijas 1.punktu


	


IEPIRKUMA 2.DAĻA
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Medikamentu galdiņš - rati
	· Galdiņam jābūt veidotam no nerūsējoša metāla konstrukcijas, kas pārklāta ar polimēru;

· Galdiņam ir jābūt ne mazāk kā sešām atvilktnēm, kas aprīkotas ar pretizkrišanas mehānismu

· Trīs atvilktnes ar ne mazāk kā 76 mm platumu, ar nodalījumiem

· Divas atvilktnes ar ne mazāk kā 152mm platumu, ar nodalījumiem

· Viena atvilktne ar ne mazāk kā 230mm platumu, ar nodalījumiem

· Atvilktnēm jābūt aizslēdzamām ar centrālu bloķēšanas sistēmu.

· Pie galdiņa ir jābūt piestiprinātiem 4 antistatiskiem riteņiem, 2 riteņiem jābūt  bloķējamiem.

· Galdiņa augšpusē jābūt piestiprinātam statīvam ar vismaz 10 atvāžamām plastikāta atvilktnēm

· Galdiņam jābūt aprīkotam ar plauktu, kas sadalīts ar nodalījumiem

· Galdiņam jābūt aprīkotam ar noņemamu atkritumu trauku ar vāku;

· Galdiņa sānos jābūt uzstādītām papildus atvilktnēm

· Galdiņam jābūt aprīkotam ar katetru turētāju

· Galdiņam jābūt aprīkotam ar skābekļa balonu turētāju

· Galdiņam jābūt aprīkotam ar infūzijas statīvu

· Galdiņa darba virsmai ir jābūt ar paaugstinātām apmalēm

· Galdiņa izmēri: 

· platums:  vismaz 610 mm;

· dziļums: vismaz 760 mm;

· augstums: vismaz 440 mm.

· Visām galdiņa detaļām ir jābūt viegli kopjamām un dezinficējamām ar visiem komerciāli pieejamajiem dezinfekcijas līdzekļiem.
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	3.
	Māsu (manipulāciju) postenis - rati
	· Galdiņam jābūt veidotam no nerūsējoša metāla konstrukcijas un tai jābūt pārklātai ar polimēru

· Galdiņa izmēri  

· platums ne mazāk kā 550 mm

· garums ne mazāk kā 860 mm

· augstums ne mazāk kā 870 mm;

· Galdiņam jābūt ne mazāk kā piecām atvilktnēm, kas aprīkotas ar pret izkrišanas mehānismu

· Atvilktnēm jābūt aizslēdzamām ar centrālo bloķēšanas sistēmu

· Galdiņam jābūt piestiprinātiem 4 antistatiskiem riteņiem, diviem riteņiem jābūt bloķējamiem;

· Galdiņam jābūt aprīkotam ar plauktu ar nodalījumiem;

· Galdiņam jābūt aprīkotam ar noņemamu atkritumu trauku ar vāku;

· Galdiņa darba virsmai jābūt ar paaugstinātām apmalēm;

· Galdiņam un visām tā detaļām jābūt viegli kopjamām un dezinficējamām ar visiem komerciāli pieejamajiem dezinfekcijas līdzekļiem.
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	3.
	Māsu postenis
	· Galdiņš jābūt no nerūsējoša metāla konstrukcijas, kas pārklāta ar  plastikātu
· Galdiņam jābūt ne mazāk kā piecām atvilktnēm, kas aprīkotas ar pretizkrišanas mehānismu 
· Triju atvilktņu platumam jābūt ne mazāk kā 10 cm, divu – ne mazāk kā 15 cm, visas atvilktnes ar nodalījumiem 
· Galdiņam jābūt piestiprinātiem 4 riteņiem, divi riteņi bloķējami
· Galdiņa augšpusē jābūt piestiprinātiem:

· statīvam ar divās rindās izvietotām atvāžamām atvilktnēm, atvilktņu skaits:ne mazāk kā 10;

· plauktam ar nodalījumiem;

· noņemamam atkritumu traukam ar vāku;
· traukam izlietotajām adatām;
· traukam izlietotajām šļircēm;
· ampulu atvēršanas iekārtai ar trauku;
· katetru turētājam;
· skābekļa balona turētājam;
· infūzijas statīvam

· Darba virsmai jābūt aprīkotai ar paaugstinātām apmalēm
· Visām detaļām jābūt viegli kopjamām un dezinficējamām ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem
· Galdiņa izmēri
· platums  vismaz 97 cm

· dziļums vismaz  62 cm

· augstums vismaz 96 cm
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	4.
	Infūziju statīvs
	· Statīvam jābūt paredzētam asins un infūzijas pārliešanai, kā arī perfuzoru izvietošanai;

· Statīvam jābūt apgādātam ar piecu pēdu metāla pamatni, kurai piestiprināti pieci antistatiski dubultriteņi;

· Diviem no riteņiem jābūt ar bremzes mehānismu;

· Statīvam jābūt piestiprinātiem diviem infūzu maisu turētājiem / āķiem un diviem pudeļu turētājiem

· Statīva riteņu Ø jābūt ne mazāk kā 75 mm;

· Statīvam jābūt ar augstuma regulācijas iespēju, vismaz no 1500 mm - 2350 mm;

· Augstuma regulācijas mehānismam jābūt metāliskam ar plastikāta pārvalku;

· Statīvam  jābūt  vienkārši kopjamam un dezinficējamam.
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IEPIRKUMA 3.DAĻA
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Infuzomats
	· Svars ne vairāk kā 1,7 kg ;

· Ātrums: 0.1 – 1200 ml/hSolis: 0.01 ml diapazonā 0.1 - 99.99 ml; 0.1 ml diapazonā 100.0 - 999.9 ml; 1 ml diapazonā 1000 – 9999 ml;

· Laika iestādījums;

· KOR – perfūzijas uzturēšanas ātrums (Keep Open Rate), iestādījums pēc noklusēšanas, Lietotāja iespēja konfigurēt vai deaktivizēt KOR;

· Automātiska ātruma kalkulācija, ievadot tilpumu un laiku

· Ātruma izmaiņas iespēja bez infūzijas apstādināšanas; 

· Iespēja kontrolēt ievadīto tilpumu un laiku jebkurā infūzijas brīdī, ar iespēju to atjaunināt no sākuma;

· Paralēlās infūzijas iespēja, ievadot divus dažādus infūzijas ātrumus, dubulta balansēšana, automātiska infūzijas secības maiņa;

· Automātiska pielietotās sistēmas atpazīšana;

· Augstas izšķirtspējas grafiskais displejs ar regulējamu aizmugurgaismojumu;

· Izgaismots displejs, lietojot gan tīkla, gan akumulatoru barošanu;

· Ir jābūt izgaismotai tastatūrai, ar iespēju to regulēt un izslēgt.

Bolus funkcija:

· Bolus ātrums no 1 līdz 1200 ml/h;

· Bolus pēc pieprasījuma bez tilpuma iestatīšanas, nospiežot vienu taustiņu;

· Bolus ar tilpuma / devas iestatīšanu;

· Automātiska bolus ātruma kalkulācija ievadot bolus tilpumu un laiku;

· Bolus ievade devas vienībās, aprēķinot uz pacienta ķermeņa svaru režīmā ”devas kalkulācija”.

Speciālās funkcijas:

· Devas kalkulācija, automātiska ātruma kalkulācija, vadoties no devas, svara un/vai laika (piemēram mg/kg/h), bolus ievade uz svara un/vai laika intervālā ar automātisku bolus ātruma kalkulāciju;

· Gatavības funkcija (pauzes funkcija), nospiežot vienu taustiņu;

· Gatavības laiks maināms ar 1 minūtes intervālu;

· Integrēts zāļu saraksts, līdz ne mazāk kā 300 zāļu nosaukumu atmiņa, iespēja zāles grupēt  atsevišķās mapēs, iespējas ievadīt un saglabāt individuālas zāļu devu robežas;

· Zāļu saraksta iespējas, nepārtrauktas ievades ātrums pēc noklusējuma ml/h un/vai devas vienībās, maksimālā ātruma ierobežojums ar brīdinājumu par tā pārsniegšanu, maksimālā ātruma ierobežojums ar ātruma ierobežojumu ko nepieļauj pārsniegt, atšķirīgs trauksmes signāls atšķirīgam zāļu nosaukumam, atšķirīgs krāsas apzīmējums, iespēja lietot svītru kodu zāļu nosaukumu un parametru nolasīšanai;

· Pielietojams darbam pie sekojošiem terapeitiskiem režīmiem: PCA, pieaugoši ātrumi, brīvi konfigurējami ievades profili;

· Atmiņas funkcija ne mazāk kā 1000 pēdējo notikumu atmiņa reālā laikā.

Drošības prasības:

· Patvaļīgas plūsmas aizsardzība, dubulta automātiska bloķēšanas ierīce patvaļīgas plūsmas un pārdozēšanas novēršanai sistēmas maiņas laikā;

· Pretplūsmas sensors, kas nepieļauj infūzijas uzsākšanu pie neatvērtas sistēmas lietojot aparātu bez pilienu sensora;

· Pretspiediens regulējams ar ne mazāk kā 8 soļiem. Automātiska bolus samazināšana gadījumos, kad atskan spiediena trauksmes signāls vai pēc nosprostošanās;

· Divu līmeņu aizsardzība nesankcionētai piekļuvei parametriem un sistēmai;

· Pilnīgi automātiska divu kanālu mikroprocesoru sistēmas kontrole visām ar drošību saistītām funkcijām.

Trauksmes:

· Trauksmes veidi, vizuāli un skaņas, trauksmes paziņojumi skaidri salasāmi, paskaidrojoši teksti;

· Atsevišķas LED dažādiem trauksmju tipiem;

· Priekštrauksmes, ja uzstādījums tuvojas beigām.
  Komplektā jābūt lietošanas instrukcijai latviešu valodā
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	2.
	Perfuzors
	· Perfuzors nepārtrauktai intravenozai, intraarteriālai un enterālai medikamentu ievadei;

· Konfigurējams starta katalogs iepriekšējās terapijas atkārtošanai vai turpināšanai pēc aparāta izslēgšanas vai akumulatora apmaiņas;

· Programmatūras papildināšanas iespēja, lietojot RS 232 interfeisu;

Tehniskie parametri

· Dimensijas (A x P x G mm);

· Svars ne vairāk kā 1,5 kg;

· Ātrums: 0,1 – 1800 ml/h;

· Solis:0.01 ml/h
diapazonā : 0.1 - 99.99 ml/h;

· Solis:0.1 ml/h 
diapazonā: 100.0 - 999.9 ml/h;

· Kļūda: +/- 2 % ieskaitot šļirces event. kļūdu saskaņā ar IEC 601-2/2;

· Tilpuma iestādījums: 0.1 – 9999 ml;

· Solis: 0.01 ml diapazonā 0.1 - 99.99 ml;

· Solis: 0.1 ml diapazonā 100.0 - 999.9 ml;

· Solis: 1 ml diapazonā 1000 – 9999 ml;

· Laika iestādījums: 00 h 01 m – 99 h 59 m;

· KOR – perfūzijas uzturēšanas ātrums (Keep Open Rate): Iestādījums pēc noklusējuma:

· Ātrums ≥ 10 ml/h:  KOR: 3ml/h;

· Ātrums < 10 ml/h:  KOR: 1ml/h;

· Ātrums < 1 ml/h:    KOR: saglabājas;

· Lietotāja iespēja konfigurēt vai deaktivizēt KOR;

· Automātiska ātruma kalkulācija, ievadot tilpumu un laiku;

· Ātruma izmaiņas iespēja bez perfūzijas apstādināšanas;

· Iespēja kontrolēt ievadīto tilpumu un laiku jebkurā perfūzijas brīdī, ar iespēju to atjaunināt no sākuma;

· Lietojamie šļirču tilpumi:2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml;

· Automātiska šļirces tilpuma atpazīšana;

· Iespēja lietot dažādu ražotāju šļirces;

· Augstas izšķirtspējas grafiskais displejs ar regulējamu aizmugurgaismojumu;

· Izgaismots displejs, lietojot gan tīkla, gan akumulatoru barošanu;

· Jābūt izgaismotai tastatūrai un šļircei, ar iespēju to regulēt un izslēgt;

· Jābūt RS 232 interfeisam.

Bolus funkcija

· Bolus ātrums: 1 - 1800 ml/h;

· Bolus pēc pieprasījuma bez tilpuma iestatīšanas, nospiežot vienu taustiņu;

· Bolus ar tilpuma / devas iestatīšanu;

· Automātiska Bolus ātruma kalkulācija, ievadot Bolus tilpumu un laiku;

· Bolus ievade devas vienībās, aprēķinot uz pacienta ķermeņa svaru režīmā ”devas kalkulācija”;

Speciālās funkcijas:

· Devas kalkulācija: automātiska ātruma kalkulācija, vadoties no devas mg, µg, IE vai mmol, svara un/vai laika (piemēram mg/kg/h);

· Bolus ievade mg, µg, IE, mmol uz kg svara un/vai laika intervālā ar automātisku Bolus ātruma kalkulāciju;

· Gatavības funkcija (pauzes funkcija), nospiežot vienu taustiņu;

· Gatavības laiks maināms no 1 minūtes līdz 99 stundām ar 1 minūtes intervālu;

Integrēts zāļu saraksts:·


· līdz 360 zāļu nosaukumu atmiņa;

· iespēja zāles grupēt atsevišķās mapēs;

· iespējas ievadīt un saglabāt individuālas zāļu devu robežas;

Zāļu saraksta iespējas:

· Zāļu nosaukums līdz 25 zīmēm;

· Koncentrācija devas vienībās (piemēram xx mg uz 50 ml);

· Nepārtrauktas ievades ātrums pēc noklusējuma ml/h un/vai devas vienībās;

· Maksimālā ātruma ierobežojums ar brīdinājumu par tā pārsniegšanu;

· Maksimālā ātruma ierobežojums ar ātruma ierobežojumu, ko nepieļauj pārsniegt;

· Atšķirīgs trauksmes signāls atšķirīgam zāļu nosaukumam;

· Atšķirīgs krāsas apzīmējums;

· Iespēja lietot svītru kodu zāļu nosaukumu un parametru nolasīšanai;

· Pielietojams darbam pie sekojošiem terapeitiskiem režīmiem:

· PCA;

· TIVA;

· Pieaugoši ātrumi;

· Brīvi konfigurējami ievades profili;

· Iespēja automātiski, šļirces maiņas laikā nodrošināt nepārtrauktu perfūziju, lietojot sapārotu aparātu.

Atmiņas funkcija:

· Līdz 1000 pēdējo notikumu atmiņa reālā laikā;

· Drošības prasības;

· Patvaļīgas plūsmas aizsardzība;

· Automātiska bloķēšanas ierīce patvaļīgas plūsmas un pārdozēšanas novēršanai šļirces maiņas laikā;

· Pilnīgi automātiska virzuļa bīdīšanas ierīce, kas nodrošina optimālu perfūzijas sākumu pēc šļirces nomaiņas un ērtību ekspluatācijā;

· Pretspiediens regulējams no 0.1 līdz 1.2 bar;

· Automātiska Bolus samazināšana gadījumos, kad atskan spiediena trauksmes signāls vai pēc nosprostošanās;

· Divu līmeņu aizsardzība nesankcionētai piekļuvei parametriem un šļircei;

· Pilnīgi automātiska divu kanālu mikroprocesoru sistēmas kontrole visām ar drošību saistītām funkcijām;

· Uzlādes laiks līdz 100% ne vairāk kā 6h;

· Akumulatora apmaiņas iespēja bez palīglīdzekļiem.

Komplektā jābūt lietošanas instrukcijai latviešu valodā
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IEPIRKUMA 4.DAĻA
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Elektrokardiogrāfs
	· EKG pieraksts ar  bezvada tehnoloģijas moduli, kas nav savienots ar pašu kardiogrāfu

· Aaugstas izšķirtspējas krāsu displejs, ¼ VGA 320x240

· Ne mazāk kā 12 novadījumu sirds ritma, pieraksta ātruma, pastiprinājuma, filtra, režīmu un laika attēlojums displejā 

· Pieraksta frekvenču josla diapazonā vismaz no 0,05 līdz 300 Hz 

· Digitalizācijas kvalitāte ne mazāk kā 40000.00 Hz

· Integrēta divu veidu EKG interpretācija – pieaugušajiem pēc vecuma/dzimuma un bērniem ar ne mazāk kā 10 dažādiem EKG interpretācijas kritērijiem pēc vecuma/dzimuma. (dienas, nedēļas, mēneši un gadi) 

· Kardio stimulātora identifikācija

· Pacienta ID, vecuma, dzimuma ievade, ar izdruku uz lentas. 

· Izdruka uz termopapīra, A4 formātā, ar printera ātrumu 5, 10, 20 vai 50 mm/sek 

· Izdruka A4 formātā:  3; 3+1 vai 3+3 novadījumi, 6 novadījumi un citi 

· Pilnībā uzlādētai baterijai jānodrošina vismaz līdz 200 izdrukām 

· Darbība no uzlādējamas baterijas un 220V elektriskā tīkla. 

· Svars ne vairāk kā 3 kg
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IEPIRKUMA 5.DAĻA
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Fiziogrāfs
	· Iekārtai jānodrošina oscilometriska mērīšanas metode ar spiediena pazemināšanu. 

· Spiediena mērījumu diapazons ne mazāk kā 25-260 mmHg

· Pulsa mērījumu diapazons vismaz 40-200 r/min 

· Mērījumu laika sadalījums vismaz 3 zonās 

· Mērījumu laika intervāli ar iestādāmu diapazonu 5-120 min. 

· Taustiņš pacienta atzīmju veidošanai 

· Datu atmiņa vismaz 250 mērījumiem

· LCD ekrāns veikto mērījumu pārskatam 

· Darbība no AA tipa baterijām. 

· Svars līdz 300 gramiem (ar baterijām) 

· Pieslēgums datoram ar USB

· Komplektācijā jāietilpst: 

· divu  izmēru spiediena mērījumu manžetēm, kuru apvalkam jābūt noņemamam mazgāšanai/dezinficēšanai. 

· ierīces somiņai ar plecu un jostas fiksāciju 

· datorprogrammai pieraksta analīzē ar izdruku un rezultātu nosūtīšanu PDF formātā uz e-pastu, kā arī iegūto mērījumus eksports Excel vai analogā formātā. 
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	2.
	Spirometrs
	Tilpums: 0-10 L +/- vai 50 mL;

· Plūsma: 0,1 – 16 L/s +/- 3% vai 70 mL/s;

· Dinamiskā pretestība: ne vairāk kā 1 cm H2O/L/s uz 15 L/s;

· Interfeiss: RS 232;

· Darbības vides temperatūra: no 10º līdz 37º pēc Celsija skalas;

· Darbības vides mitrums: no 10% līdz 90% RH;

· Ierīces ražošanas normas atbilstoši: IEC 601-1, 801-2-4 un 801-4-3, VDE 0871, UL 94   V-O standartiem; 

· Mērījumu parametri: FVC, FEV0.5, FEV1, FEV3, FEV5, FEF25, FEF50, FEF75, PEF, FEV0.5%, FEV1%, FEV3%, FEV5%, FEF25-75% FIVC, FIV0.5, FIV1, PIFR, FIV0.5%, FIV1%, FVC/FIVC, FEV1/FIVC%, VC, MVV;

· Iekārtai jābūt nodrošinātai iespējai tikt pieslēgtai pie jebkura no personālā datora ar programmatūras nodrošinājumu. 

· Papildus komplektācija- Autonomais barošanas avots – Lilon, NiMnH vai ekvivalenta baterija, kas nodrošina ne mazāk kā 6 (sešas) stundas nepārtrauktu darbu. Komplektā uzlādes ierīce.

· Spirogrāfa analīzes programmatūra: programmai jādarbojas, izmantojot standarta personālo datoru ar Windows vai ekvivalentu operētājsistēmu un jāietver sekojošas tehniskās iespējas:

· izmeklējuma laikā uz displeja grafiski tiek attēlotas tilpuma-laika un/vai plūsmas – tilpuma attiecības;

· mobilā sistēma, kas automātiski saglabā, analizē, salīdzina, attēlo uz ekrāna un izdrukā spirometrijas testus;

· automātisks dažādu rādītāju aprēķins un salīdzināšana ar atsauču tabulām  (FVC, SVC, MVC u.c.);

· programmatūra satur ECCS, Knudson, Kory, Quanjer, Shnoenberg un Zalpletal atsauču tabulas;

· kalibrācija ne biežāk kā 2 reizes gadā;

· savietojama ar medicīnas ierakstu sistēmu (HIS);

· izmantošanas iespējas ar pieslēgumu vairākiem lietotājiem;

· nodrošināts lokālā tīkla atbalsts;

· spirometrijas datu ierakstu eksportēšana un importēšana;

· atvērtais 2 virzienu digitālais tilpuma sensors

· iekārta nodrošināta ar nepārtrauktās barošanas bloku – UPS;

· Komplektā jābūt lietošanas instrukcijai latviešu valodā

.
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IEPIRKUMA 6.DAĻA

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Vīnes testa sistēmas
	· Psiholoģiskā novērtējuma testa sistēmu programmatūra un aprīkojums;

· Testa sistēmām jābūt angļu valodā;

· Komplektā jāietilpst:

· Reakcijas panelim, standarta (Response Panel, Standard) (USB pieslēgumvieta);

· Vīnes testa sistēmas pamata programmatūrai Windows operētājsistēmai (Vienna Test System for Windows, basic software);

· Programmatūrai „Cognitrone” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Determination Test” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Perception and Attention functions: Focused Attention” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Perception and Attention functions: Divided Attention” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Perception and Attention functions: Selective Attention” – 7 gadu licence.
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	2.
	CogniPlus
	· Kognititīvo funkciju trenēšanas un novērtēšanas (cognitive training) programmatūra un aprīkojums;

· Treniņu programmatūrai jābūt angļu valodā;

· Komplektā jāietilpst:

· Standartveida universālajam panelim (Standard Panel Model 64024);

· Stereo austiņām ar USB pieslēgumvietu (stereo USB headset );

· CogniPlus pamata programmatūrai (CogniPlus basic software) – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Attention: Focused” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Attention: Divided” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Attention: Selective” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Attention: Alertness” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Attention: Vigilance” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Working memory: Visuo Spatial” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Working memory: Spatial and temporal encoding” – 7 gadu licence;

· Programmatūrai „Working memory: Updating – Visual” – 7 gadu licence
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IEPIRKUMA 7.DAĻA
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Masāžas kušete ar elektrisku regulāciju
	· Elektriski maināms augstums
· Masāžas kušetei jābūt divdaļīgai, ar  sejas atveri un 4 mobiliem riteņiem
· Augstuma regulācija: 45 - 100 cm

· Elektriski regulējama galvas daļa 
· Masāžas kušetei jābūt ar papīra dvieļa turētāju
· Masāžas kušetei jābūt ar antimikrobu pārklājumu
· Jābūt papildus roku balstiem ar to garuma un augstuma regulāciju
· Jābūt iespējai regulēt augstumu un savērsumu ar kājas pedāli
· Pieļaujamais svars vismaz 225 kg
· Izmēri no 60 x 188 cm
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IEPIRKUMA 8.DAĻA
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Brūču apstrādes imitators
	· Brūču apstrādes imitatoram ir jābūt ar 70 – 80 gadus veca pacienta struktūru un tam un jābūt paredzētam iemaņu iegūšanai brūču mazgāšanā, klasifikācijā, stadijas un stāvokļa noteikšanā.

· Brūču apstrādes imitatoram ir jānodrošina brūces garuma, dziļuma un kanāla mērīšanas iespēja;
· Kkomlektā jāietilpst sekojošām brūču un sarežģījumu imitācijām:

· 1.pakāpes izgulējums sēžas vietas kreisajā pusē;

· 2. pakāpes izgulējums sēžas vietas kreisajā pusē;

· 3.pakāpes izgulējums trochanter major apvidū sēžas vietas labajā pusē, inficēta;

· 4.stadijas izgulējums ar kraupi uz krustiem, kanāls, fistula un atklāts kauls;

· krevele virs labā sēžas kaula;

· anālā fistula;

· herpess, kreisā gluteālā kroka;

· aizšūts iegriezums labajā gūžā;

· kandidomikoze anālajā krokā;

· Bbrūču izvietojumam jāļauj izpildīt dažādus pārsiešanas veidus;

· Pārsējiem jābūt viegli uzliekamiem un noņemamiem. 

· Komplektā jābūt lietošanas instrukcijai latviešu valodā.
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	2.
	Šūšanas manekens
	· Brūču šūšanas trenažierim jānodrošina iespēja apgūt prasmi šuvju likšanā grieztām brūcēm;

· Trenažierim ir jābūt no abām pusēm izmantojamam (apgriežams otrādi) imitētas ādas fragmentam;

· Materiālam jābūt paredzētam grieztu un plēstu brūču šūšanas treniņiem;

· Zemādas slānim jābūt veidotam tā, lai būtu iespējams droši veikt intradermālās šuves;

· Trenažiera pamatnei jābūt nodrošinātai pret slīdēšanu;

· Trenažierī jābūt iestrādātam vienpusējam imitētas ādas fragmentam ar vēdera zarnu slāni;

· Visām trenažiera sastāvdaļām ir jābūt nomaināmām un viegli kopjamām;

· Komplektā jābūt lietošanas instrukcijai latviešu valodā.
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IEPIRKUMA 9.DAĻA
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Intravenozo injekciju trenažieris
	· Intravenozo injekciju trenažiera komplektam jābūt  paredzētam roku mulāžas parenterālai un subkutānai medikamentu ievadīšanai. Komplektā jāietilpst:

·  pieauguša cilvēka rokas (vīrieša)  kopijai dabīgā lielumā;

·  rezerves ādas pārklājam;

·  rezerves vēnu komplektam;

·  mākslīgajām asinīm un to uzpildīšanas iespējai;

·  trenažierim jāsatur anatomiski precīzs virspusējo vēnu izvietojums;

·  rokai jābūt iespējai rotēt, lai nodrošinātu vieglāku pieeju vēnām;

·  vēnām jābūt izvietotām kubitālā un dorsālā virsmā;

·  trenažierim jābūt cefālajām, basilica med., un antekubitālajām vēnām;

ādas pārklājam un vēnām jābūt veidotām no izturīga materiāla, kas paredzēts daudzkārtējai izmantošanai nezaudējot materiāla īpašības;
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	2. 
	Intramuskularo injekciju trenažieris
	· Iekārta intramuskulāro injekciju apgūšanai, kas ļauj vizualizēt savstarpējo attiecību starp kauliem un muskuļiem, veicot intramuskulāro injekciju musculus gluteus apvidū tehnikas apmācību;

· Iekārtai ir jābūt ar reālistisku anatomisko struktūru, lai būtu iespējams vizualizēt ķermeņa iekšējo uzbūvi, tostarp:

· krustu kauls;

· iegurņa kauli;

· augšstilbu augšējā daļa;

· astes kauls;

· gluteālie muskuļi (lielais un vidējais);

· femorālā artērija, vēna un nervs;

· Iekārtai jānodrošina iespēja vizualizēt līniju no spina iliaca posterior līdz trochanter major femoris;

· Iekārtai jābūt aprīkotai ar ādas kroku, kas imitē zemādas taukus;

· komplektā jābūt lietošanas instrukcijai latviešu valodā.
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5. pielikums atklāta konkursa 

”Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde
 un uzstādīšana Latvijas Universitātes 
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 studentu apmācības nodrošināšanai”
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Par medicīniskā aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā studentu apmācības nodrošināšanai
RMK 2011/5 – ERAF
(PROJEKTS)
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    2011.gada __.__________

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Reģ.Nr. 90000014902, tās direktores Astras Bukulītes personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā saukts – PASŪTĪTĀJS no vienas puses, un 

______________________, reģ. Nr. _________________, juridiskā adrese __________________, turpmāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS, tās __________________personā, kurš/a darbojas uz ________________________ pamata, abi kopā turpmāk tekstā saukti PUSES, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un 37.panta pirmo daļu un atklāta konkursa „Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā studentu apmācības praktiskajās nodarbībās nodrošināšanai” (id.nr. RMK 2011/5 – ERAF) noteikumiem, saskaņā ar atklāta konkursa atklāta konkursa „Medicīniskā aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā studentu apmācības nodrošināšanai” (id.nr. RMK 2011/5 – ERAF) iepirkuma komisijas 2011.gada __.________ lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un PIEGĀDĀTĀJA 2011.gada __.________________ piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Līguma priekšmets ir medicīniskā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana (turpmāk tekstā – Prece), saskaņā ar Līguma noteikumiem un atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un medicīniskā aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas tāmei (pielikums Nr.2). 
1.2. Pēc preču piegādes un uzstādīšanas, bez papildus samaksas PIEGĀDĀTĀJS nodrošina apmācību darbam ar piegādāto Preci PASŪTĪTĀJA darbiniekiem, kā arī veic garantijas un pēc garantijas apkalpošanu Precei atbilstoši šī līguma nosacījumiem.
2. Līguma summa un samaksas kārtība

2.1. Līguma kopējā summa ir Ls ____________ (summa vārdiem), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis  Ls _____________ (summa vārdiem) 22% apmērā. Līguma kopējā summa Ls _________ (summa vārdiem) bez PVN. 
2.2. PASŪTĪTĀJS līgumcenu izmaksās no ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes 3.1.2.1.1. “Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās” Nr.2010/0125/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/020 ieviešanas ietvaros pieejamajiem finanšu līdzekļiem.
2.3. Līguma 2.1.apakšpunktā norādītā Līguma summa iever visus ar Preču piegādi un uzstādīšanu saistītos izdevumus, tai skaitā, bet ne tikai administratīvās, piegādes izmaksas, nodokļus un nodevas.

2.4. Līguma darbības laikā Līguma 2.1.apakšpunktā minētā kopējā summa un nevar tikt paaugstināta.

2.5. PASŪTĪTĀJS veic Preču vai tā daļas samaksu latos 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Preču nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas datuma.

2.6. Pretenziju gadījumā par samaksas kavējumu bankas atzīmes datums maksājuma uzdevumā ir uzskatāms par samaksas dienu.

3. Preces nodošanas un pieņemšanas kārtība

3.1. Visu Līgumā minēto Preču piegādes termiņš ir 8 (astoņas) kalendārās nedēļas no Līguma abpusējas parakstīšanas datuma.

3.2. PIEGĀDĀTĀJS visas līgumā paredzētās Preces iesniedz PASŪTĪTĀJAM kopā ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru sagatavo PIEGĀDĀTĀJS.

3.3. PIEGĀDĀTĀJS var piegādāt Preces vairākās partijās, par katru sagatavojot un iesniedzot PASŪTĪTĀJAM atsevišķu nodošanas – pieņemšanas aktu. Katru apstiprināšanai iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS izvērtē Līguma 3.4. un 3.5.apakšpunktos minētajā kārtībā. Katras Preces partijas precīzu piegādes datumu PIEGĀDĀTĀJS saskaņo ar PASŪTĪTĀJU.

3.4. Preces, kuras IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM, ir uzskatāms par pieņemtām tikai ar brīdi, kad PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis un parakstījis attiecīgo nodošanas - pieņemšanas aktu.

3.5. Katru nodošanas – pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS izvērtē 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

3.6. Līguma 3.3. apakšpunktā minētajā termiņā PASŪTĪTĀJS var izteikt pamatotus iebildumus par piegādāto Preci un iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu, par tiem rakstveidā informējot PIEGĀDĀTĀJU. Ja PASŪTĪTĀJS iepriekšminētajā termiņā iebildumus nav izteicis, piegādātās Preces ir uzskatāmas par pieņemtām bez iebildumiem. 

3.7. PIEGĀDĀTĀJS novērš PASŪTĪTĀJA norādītos trūkumus vai nomaina Preci pret Līguma nosacījumiem atbilstošu 3 (trīs) darba dienu laikā no iebildumu saņemšanas dienas vai citā Pušu abpusēji saskaņotā termiņā un iesniedz PASŪTĪTĀJAM jaunu Preču nodošanas - pieņemšanas aktu, kurā norādīti novērstie trūkumi vai nomainītās Preces. Atkārtoti iesniegtos nodošanas – pieņemšanas aktus, PASŪTĪTĀJS izvērtē Līguma 3.3. un 3.4.apakšpunktos minētajā kārtībā. 

3.8. Ja PIEGĀDĀTĀJS uzskata PASŪTĪTĀJA izteiktos iebildumus par nepamatotiem un PUSES nevar vienoties par domstarpību atrisināšanu, PUSES vienojas pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura kandidatūru rakstveidā saskaņo PUSES. Eksperta lēmums PUSĒM ir saistošs. Eksperta sniegtos pakalpojumus apmaksā tā PUSE, kura pieprasa eksperta pieaicināšanu.

3.9. Šajā Līgumā paredzētā Preču piegāde uzskatāma par pilnībā pabeigtu, kad Noslēguma nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc pēdējo Preču nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.

3.10. Visi šajā Līgumā minētie nodošanas – pieņemšanas akti tiek noformēti latviešu valodā.
4. Preces kvalitāte un garantija

4.1. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka piegādātās Preces ir jaunas un atbilst rūpnīcas – ražotājas prasībām, kā arī visām Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

4.2. Preces garantijas laiks tiek noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas datuma. 

4.3. Preces bojājuma gadījumā garantijas termiņa laikā, kas radusies ne PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku pretenziju, par to sastādot defekta aktu.

4.4. Preces garantijas remonts vai Preces nomaiņa pret jaunu (ieskaitot ar Preces nomaiņu  saistītos izdevumus) tiek veikta uz PIEGĀDĀTĀJA rēķina Pušu abpusēji saskaņotā termiņā.

5. PUŠU pienākumi, tiesības un atbildība

5.1. PASŪTĪTĀJS apņemas:

5.1.1. ievērot šā Līguma noteikumus;

5.1.2. savu iespēju robežās nodrošināt PIEGĀDĀTĀJU ar visu nepieciešamo un PIEGĀDĀTĀJA pieprasīto informāciju, dokumentiem un organizatorisko atbalstu, kas nepieciešams šā Līguma izpildei tūlīt pēc tam, kad PIEGĀDĀTĀJS ir parakstījis šo Līgumu;

5.1.3. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību izskatīt PIEGĀDĀTĀJA sagatavoto nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstību Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus vai pretenzijas šajā Līgumā noteiktajā veidā un termiņos;

5.1.4. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt PIEGĀDĀTĀJSA savlaicīgi, kvalitatīvi, Līguma un tā pielikumu prasībām atbilstoši piegādātās Preces un veikt samaksu par piegādātajām Precēm.

5.2. PASŪTĪTĀJA tiesības:

5.2.1. saņemt Preces saskaņā ar šā Līguma un tā pielikumu nosacījumiem;

5.2.2. par saviem līdzekļiem veikt kontroli par šā Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, izņemot Līguma 3.8.apakšpunktā noteikto gadījumu.

5.3. PIEGĀDĀTĀJS apņemas: 

5.3.1. ievērot šā Līguma un pielikumu noteikumus;

5.3.2. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu starptautisko standartu prasībām;

5.3.3. apmācīt darbam ar piegādātajām Precēm PASŪTĪTĀJA darbiniekus Pušu iepriekš saskaņotā laikā;

5.3.4. nepieciešamības gadījumā nodrošināt PASŪTĪTĀJA darbiniekus ar informatīvu atbalstu (konsultācijām) par jautājumiem, kas saistīti ar Preces ekspluatāciju saskaņā ar Preces tehnisko dokumentāciju.

5.4. PIEGĀDĀTĀJA tiesības: 

5.4.1. saņemt samaksu par atbilstoši šā Līguma nosacījumiem piegādātajām Precēm saskaņā ar šā Līguma un tā pielikumu nosacījumiem; 

5.4.2. nepieciešamības gadījumā pieprasīt no PASŪTĪTĀJA netraucētu piekļuvi Līguma izpildei nepieciešamajām telpām;

5.5. Ar šo Līgumu PUSES apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preču piegādi un Līguma izpildi.

5.6. Ja vienas PUSES saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otras PUSES spējas izpildīt savas saistības) liedz otrai PUSEI veikt savlaicīgu saistību izpildi, tā izpilde tiek pagarināta par pirmās PUSES nokavēto laika posmu. Šādos gadījumos par to tiek informēta otra PUSE. PUSEI, kur prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otras PUSES saistību izpildes nokavējuma faktu.

5.7. Ar šo Līgumu PUSES apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi.

5.8. Ar šo Līgumu PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un citiem Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus.

5.9. Katra PUSE ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi tās vainas dēļ. 

6. Līgumsods

6.1. Ja PIEGĀDĀTĀJS nav piegādājis visas Preces Līguma 3.1.apakšpunktā norādītājā termiņā, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Līguma summas, par katru Preces piegādes nokavēto dienu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības par līgumsoda apmēru samazināt maksājumu par saņemtajām Precēm, vai iesniegt PIEGĀDĀTĀJAM attiecīgu rēķinu.

6.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā PIEGĀDĀTĀJS maksājumu Līguma 2.5.apakšpunktā paredzētajā termiņā un PIEGĀDĀTĀJS pieprasa no PASŪTĪTĀJA maksāt PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu, PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no aizkavētās maksājuma summas par katru nokavēto darba dienu.

6.3. Gadījumā, ja Līguma 8.2. punktā noteiktajā kārtībā Līgums tiek pārtraukts PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ, un PASŪTĪTĀJS pieprasa no PIEGĀDĀTĀJA maksāt līgumsodu, PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM vienreizēju līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no šā Līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās Līguma kopējās summas.

6.4. Šā Līguma 6.1.apakšpunktā noteiktā Līgumsoda samaksa, izņemot Līguma 6.3.punktā minētajā gadījumā,  neatbrīvo PUSES no šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

7. Nepārvarama vara

7.1. Šā Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus PUSES pamatotas kontroles (tādi kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi) un kas padara PUSEI savu no šā Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.

7.2. PUSES nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no šā Līguma vai saistību nepildīšanu, ja PUSES nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma un ja PUSE, kuru ietekmējis šāds notikums ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šā Līguma noteikumus, un ir informējusi otru PUSI pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

7.3. Jebkurš periods, kurā PUSEI saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā PUSE nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.

7.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, PUSĒM jāvienojas par saistību izpildes atlikšanas, izbeigšanas vai turpināšanas procedūru. 

8. Līguma grozīšana un pārtraukšana

8.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām normām (izņemot Līguma summas palielināšanu), lai tā izpilde būtu PUSĒM izdevīga, noformējot rakstisku PUŠU vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma noteikumu izmaiņas vai grozījumi maina vai kā citādi groza šā Līguma saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abas PUSES vienojušās, izdarot attiecīgos grozījumus.

8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to PIEGĀDĀTĀJAM 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš ja PIEGĀDĀTĀJS nav piegādājis Preces Līgumā noteiktajā termiņā vai Līgumā noteiktajā kārtībā un kvalitātē, kā arī ja PASŪTĪTĀJS Līgumā noteiktajā kārtībā ir iesniedzis Līguma 3.6.punktā minēto rakstisku pretenziju un IZPILDĪTĀJS nav novērsis piegādāto Preču trūkumus vai veicis nav garantijas noteikumos noteiktos pienākumus Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju, PUSES apņemas risināt pārrunu ceļā.

9.2. Jebkura strīda risināšanai PUŠU starpā par jautājumiem, kas izriet no šā Līguma un ko neizdodas atrisināt pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no PUSĒM saņēmusi otras PUSES rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no PUSĒM ir tiesīga vērsties tiesā. Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10. Citi noteikumi

10.1. Ar šo Līgumu PUSES nosaka šādas Līguma kontaktpersonas:

10.1.1. No PASŪTĪTĀJA puses: projektu vadītāja Līga Daugaviete, (tālr. +371 67840741, e- pasts: liga.daugaviete@rmkoledza.lv); 

10.1.2. No PIEGĀDĀTĀJA puses: ______________________________________.

10.2. PUŠU noteiktās Līguma izpildes kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma izpildes koordinēšanu PUŠU vārdā un par Preču nodošanas un pieņemšanas organizēšanu.

10.3. PUSĒM ir jāinformē vienai otru nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Līguma izpildes koordinatoru maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.

10.4. Šis Līgums ir sastādīts, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī PUŠU savstarpējās attiecības tiek regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.5. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs – pie PIEGĀDĀTĀJA.

10.6. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas un ir PUSĒM saistoši šā Līguma izpildē:

10.6.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ lapām;

10.6.2. 2.pielikums – Medicīniskā aprīkojuma tāme uz __lapām.

11. PUŠU rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	
	

	___________________________________

z.v.
	___________________________________

z.v.


Pielikums Nr.1

Pie 2011.gada ___.________

Līguma Nr. __________

MEDICĪNISKĀ APRĪKOJUMA UN IEKĀRTU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Saskaņā ar Pretendenta iesniegto piedāvājumu




	PIRCĒJS:
	PĀRDEVĒJS:

	___________________________

(A. Bukulīte)

z.v. 
	____________________________

(______________)

z.v. 


Pielikums Nr.2

Pie 2011.gada ___.________

Līguma Nr. __________

MEDICĪNISKĀ APRĪKOJUMA UN IEKĀRTU PIEGĀDES 
UN UZSTĀDĪŠANAS IZCENOJUMS

	Saskaņā ar Pretendenta iesniegto piedāvājumu




	PIRCĒJS:
	PĀRDEVĒJS:

	___________________________

(A. Bukulīte)

z.v. 
	____________________________

(______________)

z.v. 
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